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Wichtige Informationen

1 Zu diesem Dokument
Diese Montage- und Gebrauchsanweisung ist
Bestandteil des Gerätes. Sie entspricht der Aus-
führung des Gerätes und dem Stand der Technik
zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens.

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen
und Hinweise in dieser Montage- und
Gebrauchsanweisung übernimmt Dürr
Technik keinerlei Gewährleistung oder
Haftung für den sicheren Betrieb und die
sichere Funktion des Geräts.

Die Übersetzung wurde nach bestem Wissen
erstellt. Maßgeblich gilt die deutsche Originalver-
sion. Für Übersetzungsfehler haftet Dürr Technik
nicht.

1.1 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweise
Die Warnhinweise in diesem Dokument weisen
auf mögliche Gefahr von Personen- und Sach-
schäden hin.
Sie sind mit folgenden Warnsymbolen gekenn-
zeichnet:

Allgemeines Warnsymbol

Warnung vor gefährlicher elektrischer
Spannung

Warnung vor heißen Oberflächen

Warnung vor selbstständigem Anlaufen
des Gerätes

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

SIGNALWORT

Beschreibung der Art und Quelle der
Gefahr

Hier stehen die möglichen Folgen bei
Missachtung des Warnhinweises

❯ Diese Maßnahmen beachten, um die
Gefahr zu vermeiden.

Mit dem Signalwort unterscheiden die Warnhin-
weise vier Gefahrenstufen:
– GEFAHR

Unmittelbare Gefahr von schweren Verletzun-
gen oder Tod

– WARNUNG
Mögliche Gefahr von schweren Verletzungen
oder Tod

– VORSICHT
Gefahr von leichten Verletzungen

– ACHTUNG
Gefahr von umfangreichen Sachschäden

Weitere Symbole
Diese Symbole werden im Dokument und auf
oder in dem Gerät verwendet:

Hinweis, z. B. besondere Angaben hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Verwendung
des Gerätes.

Begleitpapiere beachten.

Gerät nach geltendem Landes- und
Lokalrecht sachgerecht entsorgen.

CE-Kennzeichnung

Gerät spannungsfrei schalten.

1.2 Urheberrechtlicher Hinweis
Alle angegebenen Schaltungen, Verfahren,
Namen, Softwareprogramme und Geräte sind
urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck der Montage- und Gebrauchsan-
weisung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftli-
cher Genehmigung von Dürr Technik gestattet.

Wichtige Informationen
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2 Sicherheit
Dürr Technik hat das Gerät so entwickelt und
konstruiert, dass Gefährdungen bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung weitgehend ausge-
schlossen sind. Dennoch können Restgefährdun-
gen bestehen. Beachten Sie deshalb die folgen-
den Hinweise.

2.1 Bestimmungsgemäße Ver-
wendung

Das Gerät ist für das Verdichten von atmosphäri-
scher Luft bestimmt. Das Gerät ist für den
Betrieb in trockenen, belüfteten Räumen konzi-
piert. Das Gerät darf nicht in feuchter oder nasser
Umgebung betrieben werden. Die Benutzung in
der Nähe von Gasen oder brennbaren Flüssigkei-
ten ist verboten. Die fahrbaren Geräte nur in
stehender Position betreiben.

2.2 Nicht bestimmungsgemäße
Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Benut-
zung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hie-
raus resultierende Schäden haftet der Hersteller
nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

WARNUNG

Schwere Personen und Sachschäden
durch nicht bestimmungsgemäße Ver-
wendung
❯ Die Förderung explosionsfähiger Gemi-

sche außerhalb der bestimmungsge-
mäßen Verwendung ist nicht zulässig.

2.3 Allgemeine Sicherheitshin-
weise

❯ Beim Betrieb des Gerätes die Richtlinien,
Gesetze, Verordnungen und Vorschriften
beachten, die am Einsatzort gelten.

❯ Vor jeder Anwendung Funktion und Zustand
des Gerätes prüfen.

❯ Gerät nicht umbauen oder verändern.
❯ Montage- und Gebrauchsanweisung beachten.
❯ Montage- und Gebrauchsanweisung für den

Anwender jederzeit zugänglich beim Gerät
bereitstellen.

2.4 Fachpersonal

Bedienung
Personen, die das Gerät bedienen, müssen auf
Grund ihrer Ausbildung und Kenntnisse eine
sichere und sachgerechte Handhabung gewähr-
leisten.
❯ Jeden Anwender in die Handhabung des Gerä-

tes einweisen oder einweisen lassen.

Wartung, Montage und Reparatur

Fachpersonal Level I
❯ Wartungsarbeiten z. B. Filterwechsel von Dürr

Technik oder von Dürr Technik autorisiertem
und qualifiziertem Personal ausführen lassen.
Fachpersonal "Level I" ist von Dürr Technik
geschult, ist mit der Technik des Gerätes ver-
traut und kennt die Gefahren des Gerätes.

Fachpersonal Level II
❯ Montage, Neueinstellungen, Änderungen,

Erweiterungen und Reparaturen von Dürr
Technik oder von Dürr Technik autorisierter und
qualifizierter technischer Fachkraft ausführen
lassen.
Wartungsarbeiten (siehe Level I) dürfen eben-
falls von Fachperson Level II durchgeführt wer-
den.
Eine technische Fachkraft (Fachpersonal "Level
II") hat eine technische / elektrotechnische Aus-
bildung, ist von Dürr Technik geschult, ist mit
der Technik des Gerätes vertraut und kennt die
Gefahren des Gerätes.

Servicehandbuch

Beschreibung der Wartungs- und Repara-
turarbeiten siehe Serviceheft.

2.5 Schutz vor elektrischem
Strom

❯ Bei Arbeiten am Gerät die entsprechenden
elektrischen Sicherheitsvorschriften beachten.

❯ Beschädigte Leitungen und Steckvorrichtun-
gen sofort ersetzen.

2.6 Nur Originalteile verwenden
❯ Nur das von Dürr Technik benannte oder frei-

gegebene Zubehör und Sonderzubehör ver-
wenden.

❯ Nur Original-Verschleißteile und -Ersatzteile ver-
wenden.

Wichtige Informationen
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Dürr Technik übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch die Verwendung von
nicht freigegebenem Zubehör, Sonderzu-
behör und anderen als den Original-Ver-
schleißteilen und -Ersatzteilen entstanden
sind.

2.7 Transport und Lagerung
Die Original-Verpackung bietet optimalen Schutz
des Gerätes während des Transports.

Für Schäden beim Transport wegen man-
gelhafter Verpackung übernimmt Dürr
Technik auch innerhalb der Gewährleis-
tungsfrist keine Haftung.

– Gerät nur in Original-Verpackung transportie-
ren.

– Verpackung von Kindern fernhalten.

WARNUNG

Explosion des Druckbehälters und der
Druckschläuche

Schwere Personenschäden und Sach-
schäden

❯ Druckbehälter und Druckschläuche
entlüftet lagern und transportieren.

❯ Gerät während des Transports vor
Feuchtigkeit schützen.

❯ Gerät senkrecht transportieren.

❯ Gerät nur an den vorgesehenen Trage-
griffen transportieren.

Die Lagerung des originalverpackten Gerätes ist
möglich
– in warmen, trockenen und staubfreien Räu-

men.
– geschützt vor Verschmutzungen.

Verpackungsmaterial nach Möglichkeit
aufbewahren.

Umgebungsbedingungen bei Lagerung und
Transport

Temperatur °C -25 bis +55

Relative
Luftfeuch-
tigkeit

% 10% bis 90%

2.8 Entsorgung

Gerät

Gerät nach geltendem Landes- und
Lokalrecht sachgerecht entsorgen.

Verpackung

Verpackungsmaterial umweltgerecht ent-
sorgen.

– Aktuelle Entsorgungswege beachten.
– Verpackung von Kindern fernhalten.

Wichtige Informationen
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Produktbeschreibung

3 Übersicht

3.1 Gerät ohne Membran-Trocknungsanlage (230 V)
Bezeichnung Artikel-Nr. Ansaugfilter

SICOLAB 062 0626 1100 l

SICOLAB 100 0626 2100 l

SICOLAB 200 0626 3100 l 2x

l vorhanden

¾ nicht vorhanden

3.2 Gerät mit Membran-Trocknungsanlage (230 V)
Bezeichnung Artikel-Nr. Ansaug-

filter
Sinterfilter Feinfilter

3 mm
Feinfilter
0,01 mm

Aktivkoh-
lefilter

SICOLAB 062M 0626 1200 l l l ¾ ¾

SICOLAB 100M 0626 2200 l l l ¾ ¾

SICOLAB 200M 0626 3200 l 2x l l ¾ ¾

SICOLAB 062MF 0626 1210 l l ¾ l ¾

SICOLAB 100MF 0626 2210 l l ¾ l ¾

SICOLAB 200MF 0626 3210 l 2x l ¾ l ¾

SICOLAB 062MFA 0626 1220 l l ¾ l l

SICOLAB 100MFA 0626 2220 l l ¾ l l

SICOLAB 200MFA 0626 3220 l 2x l ¾ l l

l vorhanden

¾ nicht vorhanden

3.3 Gerät mit Membran-Trocknungsanlage (115 V)
Bezeichnung Artikel-Nr. Ansaugfil-

ter
Sinterfilter Feinfilter

3 mm
Feinfilter
0,01 mm

Aktivkoh-
lefilter

SICOLAB 062M 0626 6200 l l l ¾ ¾

SICOLAB 100M 0626 7200 l l l ¾ ¾

l vorhanden

¾ nicht vorhanden

Produktbeschreibung

6 0626900100L01 2011V005

DE



3.4 Verschleiß- und Ersatzteile

Ersatzteile für Geräte ohne Membran-Trocknungsanlage
Folgende Verschleißteile müssen in den angegebenen Wartungsintervallen getauscht werden (siehe
"10.1 Wartungsplan").

Ersatzteile für SICOLAB
062 / 100 / 200

Ansaugfilter-Einsatz Standard . . . . . . . . . . . 0714200025 Filtereinsatz

Ersatzteile für Geräte mit Membran-Trocknungsanlage
Folgende Verschleißteile müssen in den angegebenen Wartungsintervallen getauscht werden (siehe
"10.1 Wartungsplan").

Ersatzteile SICOLAB
062M /
100M /
200M

SICOLAB
062MF /
100MF /
200MF

SICOLAB
062MFA /
100MFA /
200MFA

Ansaugfilter (Einsatz) Filtereinsatz 0714200025 0714200025 0714200025

Feinfilter 3 mm (für Membrantrockner) Filtereinsatz 1610-121-0
0

¾ ¾

Feinfilter 0,01 mm (für Membrantrockner) Filtereinsatz ¾ 9000-416-0
035ET

9000-416-0
035ET

Sinterfilter (für Membrantrockner) Filtereinsatz 1650100065 1650100065 1650100065

Aktivkohlefilter (Einsatz) Filtereinsatz ¾ ¾ 0626100080

Ersatzteile und Zubehör
Drehriegelschlüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0626 0071
Sicherungen (Netzsicherung) SICOLAB 062xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000-115-14
Sicherungen (Netzsicherung) SICOLAB 100xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000-115-46
Sicherungen (Netzsicherung) SICOLAB 200xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000-115-0016
Sicherungen (Netzsicherung) SICOLAB 062xx (115V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000-115-46
Sicherungen (Netzsicherung) SICOLAB 100xx (115V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0626100047
Blaspistole mit Schlauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0654100008
Kondensatbehälter mit Ablassventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650100130

Produktbeschreibung
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4 Technische Daten

4.1 Gerät ohne Membran-Trocknungsanlage (230 V)
Elektrische Daten
 

SICOLAB
062

SICOLAB
100

SICOLAB
200

Netzfrequenz Hz 50 50 50

Nennspannung V 230 230 230

Nennleistung kW 0,47 0,96 1,41

Nennstrom A 2,3 5,3 6,5

Netzsicherung A 4 8 10

Allgemeine Daten

Volumen Druckbehälter l 25 25 25

Fördermenge bei 50  Hz und 5 
bar (0,5 MPa)

l/min 37 70 145

Fördermenge bei 50  Hz und 7 
bar (0,7 MPa)

l/min 35 59 121

Einschaltdauer % 100 (S1) 100 (S1) 100 (S1)

Ein- / Ausschaltdruck bar
(MPa)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

Sicherheitsventil, max. zulässi-
ger Betriebsdruck

bar (MPa)
10 (1) 10 (1) 10 (1)

Abmessungen (LxBxH) mm 510 x 580 x
653

510 x 580 x
653

510 x 580 x
653

Gewicht kg 66 76 93

Schalldruckpegel dB(A) 48 52 54

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

Temperatur °C +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +35

Relative Luftfeuchtigkeit % max. 95 max. 95 max. 95

Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport

Temperatur °C -25 bis +55

Relative Luftfeuchtigkeit % 10% bis 90%

Produktbeschreibung
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4.2 Gerät mit Membran-Trocknungsanlage (230 V)
Elektrische Daten
 

SICOLAB
062M/062MF/

062MFA

SICOLAB
100M/100MF/

100MFA

SICOLAB
200M/200MF/

200MFA

Netzfrequenz Hz 50 50 50

Nennspannung V 230 230 230

Nennleistung kW 0,47 0,96 1,41

Nennstrom A 2,3 5,3 6,5

Netzsicherung A 4 8 10

Allgemeine Daten

Volumen Druckbehälter l 25 25 25

Fördermenge bei 50  Hz und 5 
bar (0,5 MPa)

l/min 37 59 122

Fördermenge bei 50  Hz und 7 
bar (0,7 MPa)

l/min 31 47 97

Einschaltdauer % 100 (S1) 100 (S1) 100 (S1)

Ein- / Ausschaltdruck bar
(MPa)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

Sicherheitsventil, max. zulässi-
ger Betriebsdruck

bar (MPa)
10 (1) 10 (1) 10 (1)

Drucktaupunkt (nach DIN ISO
8573-1)

Klasse
3 4 4

Abmessungen (LxBxH) mm 510 x 580 x
653

510 x 580 x
653

510 x 580 x
653

Gewicht kg 68 78 95

Schalldruckpegel dB(A) 48 52 54

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

Temperatur °C +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +35

Relative Luftfeuchtigkeit % max. 95 max. 95 max. 95

Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport

Temperatur °C -25 bis +55

Relative Luftfeuchtigkeit % 10% bis 90%

Produktbeschreibung
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4.3 Gerät mit Membran-Trocknungsanlage (115 V)
Elektrische Daten SICOLAB 062M SICOLAB 100M

Netzfrequenz Hz 60 60

Nennspannung V 115 115

Nennleistung kW 0,56 1,15

Nennstrom A 5,6 11,8

Netzsicherung A 8 15,0

Allgemeine Daten

Volumen Druckbehälter l 25 25

Fördermenge bei 60  Hz und 5  bar
(0,5 MPa)

l/min 36 67

Fördermenge bei 60  Hz und 7  bar
(0,7 MPa)

l/min 30 54

Einschaltdauer % 100 (S1) 100 (S1)

Ein- / Ausschaltdruck bar
(MPa)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

6 - 8
(0,6 - 0,8)

Sicherheitsventil, max. zulässiger
Betriebsdruck

bar (MPa)
10 (1) 10 (1)

Drucktaupunkt (nach DIN ISO 8573-1) Klasse 3 4

Abmessungen (L x B x H) mm 510 x 580 x 653 510 x 580 x 653

Gewicht kg 77 89

Schalldruckpegel dB(A) 49 53

Umgebungsbedingungen bei Betrieb

Temperatur °C +5 bis +40 +5 bis +40

Relative Luftfeuchtigkeit % max. 95 max. 95

Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport

Temperatur °C -25 bis +55

Relative Luftfeuchtigkeit % 10% bis 90%

Produktbeschreibung
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4.4 Druckbehälter für Geräte mit 230 V
In das Gerät sind Druckbehälter der Fa. Behälter-Werk Burgau GmbH eingebaut.
Die nachfolgende Bedienungsanleitung ist gültig für folgenden Druckbehältertyp:

Typ Druck1) Behälter2) EB3) c4) Bemer-
kung5)

316054 / 5110-200-0051 PS 10 bar V 25 l B c = 0 mm 1; 6

Seriennumer und Herstellerjahr siehe Behälterkennzeichnung
1)Druck maximaler Betriebsdruck PS in bar

2)Behälter Behältervolumen V in Liter

3)Einsatzbereich (EB) B = Druckbehälter für stationäre Anlagen

4)Korrosionszuschlag c in mm

Maximale Temperatur +100  °C

Minimale Temperatur -10  °C

Medium Luft / Stickstoff
5)Bemerkung 1:

Der Behälter ist dauerfest bei einem Druckschwankungsbereich von
1,0  bar (10%PS)

 6:
Der Kondensatablass muss unter Innendruck gemäß Betriebsanleitung
erfolgen

Angewandte Normen EN 286-1:1998

Produktbeschreibung
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4.5 Bedienungsanleitung Druckbehälter für Geräte mit 230 V
Der Druckbehälter darf nur im Rahmen des oben angegebenen Verwendungszwecks und der techni-
schen Daten eingesetzt werden. Eine anderweitige Verwendung ist aus Sicherheitsgründen nicht zuläs-
sig. Die Konstruktion des Druckbehälters erfolgte nach Richtlinie 2014/29/EU und wurde als Einzelkom-
ponente ohne sicherheitstechnische Ausrüstung für den angeführten Einsatzbereich gefertigt.
Die Auslegung erfolgte für Innendruckbeanspruchung.
Vor der Inbetriebnahme muss der Behälter mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, wie Druck-
manometer, Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung usw. versehen werden. Diese Teile
gehören nicht zu unserem Lieferumfang.
An den drucktragenden Wandungen des Behälters dürfen keine Schweißarbeiten oder Wärmebehand-
lungen durchgeführt werden. Es ist sicherzustellen, dass der Innendruck den in der Behälterkennzeich-
nung angegebenen Betriebsdruck PS „nicht betriebsmäßig übersteigt". Kurzzeitig darf dieser Druck
jedoch bis zu 10%. überschritten werden. Eine für den Druckbehälter schädliche Schwingbeanspru-
chung sowie Korrosion am Behälter sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
Die Montage bzw. Aufstellung des Druckbehälters hat derart zu geschehen, dass die Gebrauchssicher-
heit des Behälters gewährleistet bleibt (z.B. keine starre Verbindung mit Fußboden oder Maschinen-
grundrahmen ohne Schwingungsdämpfer).
Die vom Ausrüster zu erstellende Betriebsanweisung muss unter Berücksichtigung der Ausrüstungsteile
enthalten:
– a) Anleitung zur Entleerung des Kondensats
– b) Angaben zur Wartung, um die Gebrauchssicherheit zu gewährleisten
Der Ausrüster hat ferner festzulegen, ob der betriebsfertig ausgerüstete Druckbehälter einer Abnahme-
prüfung vor Inbetriebnahme zu unterziehen ist. Der Ausrüster/Betreiber hat die im jeweiligen Land gülti-
gen Gesetze und Verordnungen über den Betrieb der Druckbehälter zu beachten.
Die Auslegung erfolgte für vorwiegend ruhende Innendruckbeanspruchung, damit sind folgende
Betriebsparameter abgedeckt:
1000 Lastwechsel von 0 bis PS und Dauerfest bei einem Druckschwankungsbereich von 1,0 bar (10%
PS)
siehe "4.4 Druckbehälter für Geräte mit 230 V" Bemerkungen.

Produktbeschreibung
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4.6 Druckbehälter für Geräte mit 115 V
In das Gerät sind Druckbehälter der Fa. Behälter-Werk Burgau GmbH eingebaut.
Die nachfolgende Bedienungsanleitung ist gültig für folgenden Druckbehältertyp:

Typ Druck1) Behälter2) EB3) c4) Bemerkung

316205 / 5110-200-0052 PS 10 bar V 25 l B c = 0 mm -

Seriennumer und Herstellerjahr siehe Behälterkennzeichnung
1)Druck maximaler Betriebsdruck PS in bar

2)Behälter Behältervolumen V in Liter

3)Einsatzbereich (EB) B = Druckbehälter für stationäre Anlagen

4)Korrosionszuschlag c in mm

Maximale Temperatur +100  °C

Minimale Temperatur -10  °C

Medium Luft / Stickstoff

Angewandte Normen ASME Code, Section VIII Div. 1

4.7 Bedienungsanleitung Druckbehälter für Geräte mit 115 V
Die Herstellung erfolgte als Einzelkomponente ohne sicherheitstechnische Ausrüstung. Der Druckbehäl-
ter darf nur im Rahmen des oben angegebenen Verwendungszwecks und der technischen Daten einge-
setzt werden. Eine anderweitige Verwendung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
Die Auslegung erfolgte für vorwiegend ruhende Innendruckbeanspruchung.
Vor der Inbetriebnahme muss der Behälter mit den erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, wie Druck-
manometer, Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung usw. versehen werden. Diese Teile
gehören nicht zu unserem Lieferumfange.
An den drucktragenden Wandungen des Behälters dürfen keine Schweißarbeiten oder Wärmebehand-
lungen durchgeführt werden. Eine für den Druckbehälter schädliche Schwingbeanspruchung, sowie
Korrosion am Behälter sind durch geeignete Maßnahmen zu verhindern
Die Montage bzw. Aufstellung des Druckbehälters hat derart zu geschehen, dass die Gebrauchssicher-
heit des Behälters gewährleistet bleibt (z.B. keine starre Verbindung mit Fußboden oder Maschinen-
grundrahmen ohne geeignete Schwingungsdämpfer).
Die vom Ausrüster zu erstellende Betriebsanweisung muss unter Berücksichtigung der Ausrüstungsteile
enthalten:
– a) Anleitung zur Entleerung des Kondensats
– b) Angaben zur Wartung, um die Gebrauchssicherheit zu gewährleisten
Der Ausrüster hat ferner festzulegen, ob der betriebsfertig ausgerüstete Druckbehälter einer Abnahme-
prüfung vor Inbetriebnahme zu unterziehen ist. Der Ausrüster/Betreiber hat die im jeweiligen Land gülti-
gen Gesetze und Verordnungen über den Betrieb der Druckbehälter zu beachten.
Bemerkungen: keine.

Produktbeschreibung
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4.8 Typenschild
Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite
des Gerätes.

REF Bestellnummer

SN Seriennummer

Für die Ersatzteilbestellung sind diese Anga-
ben ebenfalls erforderlich.

Produktbeschreibung
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4.9 Konformitätserklärung für Maschinen nach Richtlinie 2006/42/EG
Hiermit erklären wir, dass das unten genannte Gerät allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG entspricht.
Das unten genannte Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden einschlägigen Richtlinien:
– Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
– Richtlinie für einfache Druckbehälter 2014/29/EU
– RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Name des Herstellers: Dürr Technik GmbH & Co. KG

Anschrift des Herstellers: Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Referenznummer: 0626

Artikelbezeichnung: SICOLAB

ab Seriennummer: H400000

Wir erklären hiermit, dass die Inbetriebnahme des Gerätes erst erfolgen darf, wenn festgestellt wurde,
dass die Maschine, in die dieses Gerät eingebaut wird, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG entspricht.

Folgende harmonisierte und sonstige Normen wurden angewandt:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, den 20.04.2016

Andreas Ripsam Unterschriftennachweis im

Geschäftsleitung Dürr Technik Originaldokument bei Dürr Technik

Produktbeschreibung

0626900100L01 2011V005 15

DE



5 Funktion

4

5

6

12

3

7

4a

Bild 1: SICOLAB 0626 3220 Ansicht oben
(ohne Geräteabdeckung)

1 Druckbehälter
2 Sicherheitsventil
3 Druckschalter
4 Ansaugfilter
4a Ansaugfilter*
5 Membran-Trocknungsanlage (optional)
6 Aktivkohlefilter (optional)
7 Betriebsstundenzähler
* nur bei folgenden Geräteausführungen:
SICOLAB 200/ 200M/ 200MF/200MFA

8

9

10

11

12 13

14

15
16
17

Bild 2: SICOLAB 0626 3220 Ansicht vorne

8 Schnellkupplung (gedrosselt)
9 Ein-/Aus-Schalter
10 Kontrollleuchte grün "Gerät betriebsbereit"
11 Kontrollleuchte grün "Kompressor läuft"

12 Warnleuchte rot "Temperatur zu hoch"
13 Verriegelung der Geräteabdeckung
14 Geräteabdeckung

15 Manometer
16 Tragegriff
17 Druckminderer

18

19

Bild 3: SICOLAB 0626 3220 Ansicht hinten

18 Druckluftanschluss (Steckanschluss Æ10
mm) (ungedrosselt)

19 Kaltgerätestecker mit Sicherungen

Produktbeschreibung
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5.1 Gerät ohne Membran-Trock-
nungsanlage

Das Gerät saugt atmosphärische Luft an und
komprimiert diese Luft. Es fördert die ölfreie und
komprimierte Luft über den Kühler in den Druck-
behälter. Die ölfreie und gefilterte Luft wird den
Verbrauchern im Druckbehälter bereitgestellt.
Wird für einen Verbraucher Druckluft entnom-
men, sinkt der Behälterdruck. Beim Erreichen
des Einschaltdrucks wird über den Druckschalter
das Gerät automatisch wieder eingeschaltet.
Beim Erreichen des Ausschaltdrucks wird das
Gerät automatisch ausgeschaltet. Ein Sicher-
heitsventil verhindert, dass der maximal zulässige
Behälterdruck überschritten wird.

5.2 Gerät mit Membran-Trock-
nungsanlage

Das Gerät saugt atmosphärische Luft an und
komprimiert diese Luft. Es fördert die ölfreie und
komprimierte Luft zur Membran-Trocknungsan-
lage. Der Kühler und der Membrantrockner ent-
ziehen der komprimierten Luft die Feuchtigkeit.
Die ölfreie, hygienische und trockene Luft wird
den Verbrauchern im Druckbehälter bereitgestellt.
Wird für einen Verbraucher Druckluft entnom-
men, sinkt der Behälterdruck. Beim Erreichen
des Einschaltdrucks wird über den Druckschalter
das Gerät automatisch wieder eingeschaltet.
Beim Erreichen des Ausschaltdrucks wird das
Gerät automatisch ausgeschaltet. Ein Sicher-
heitsventil verhindert, dass der maximal zulässige
Behälterdruck überschritten wird.

Produktbeschreibung
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Montage

6 Voraussetzungen
Der Aufstellungsraum muss folgende Vorausset-
zungen erfüllen:
– Geschlossener, trockener, gut belüfteter Raum
– Kein zweckgebundener Raum (z. B. Heiz- oder

Nassraum)
– Gerät auf einem sauberen, ebenen, ausrei-

chend stabilen Untergrund aufstellen (Gewicht
des Geräts beachten).

– Gerät so aufstellen oder einbauen, dass das
Typenschild leicht ablesbar und das Gerät für
die Bedienung und Wartung leicht zugänglich
ist.

– Gerät so aufstellen, dass die Steckdose, an
die das Gerät angeschlossen wird, gut
zugänglich ist.

– Raumtemperatur: +5 °C bis +40 °C (für
SICOLAB 062/062M/062MF/062MFA/
100/100M/100MF/100MFA).

– Raumtemperatur: +5 °C bis +35 °C (für
SICOLAB 200/200M/200MF/200MFA).

– Ausreichenden Abstand zur Wand einhalten
damit die Luft ungehindert zu- und abströmen
kann.

Die Luft wird beim Ansaugen gefiltert. Die
Luftzusammensetzung wird dabei nicht
geändert. Die angesaugte Luft deshalb
frei von Schadstoffen halten (z. B. keine
Luft aus einer Tiefgarage oder direkt
neben einer Saugmaschine ansaugen).

ACHTUNG

Überhitzungsgefahr durch unzurei-
chende Belüftung

Das Gerät erzeugt Wärme. Hitzescha-
den und/oder Verkürzung der Lebens-
dauer des Geräts möglich.

❯ Gerät nicht abdecken.

❯ Luft muss ungehindert zu- und abströ-
men können.

❯ Be- und Entlüftungsöffnungen müssen
groß genug sein.

❯ Bei eingebauten Geräten kann in
ungünstigen Fällen eine Fremdbelüf-
tung erforderlich sein.

Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen
Unterlage betrieben werden. Das Gerät darf nicht
als Aufstiegshilfe benutzt werden; Bruchgefahr!

Montage
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7 Druckbehälterprüfung
Der Betreiber muss die nationalen Richtli-
nien beachten!

Beispiel für Deutschland: Betriebssicherheits-
verordnung

8 Inbetriebnahme

8.1 Verpackung entfernen
Das Gerät ist für den sicheren Transport mit Ver-
packungsmaterial gesichert.
❯ Verpackungsmaterial entfernen.
❯ Schutzfolien abziehen.
❯ Gerät auf Transportschäden überprüfen.
❯ Gerät nur an Tragegriffen und/oder am Boden

anheben.

8.2 Abstandshalter montieren
❯ Abstandshalter (22) an der Rückseite des

Gerätes montieren, um Belüftung zu gewähr-
leisten (Abstandshalter über die Lebensdauer
des Gerätes dort belassen).

22 22

8.3 Druckluftanschluss herstellen
An dem Gerät sind zwei Druckluftanschlüsse vor-
handen. Am Bedienfeld erfolgt der Druckluftan-
schluss an einer Schnellkupplung. Auf der Geräte
- Rückseite erfolgt der Druckluftanschluss an
einem Steckanschluss. Die Druckluftanschlüsse
können einzeln oder gemeinsam genutzt werden.

Schnellkupplung - Bedienfeld

Der Druckluftanschluss nach Druckmin-
derer hat einen konstanten, werkseitig
eingestellten Druck (kann am Drehknopf
verstellt werden) von 0 - 6 bar.

❯ Druckluftentnahme erfolgt an der Schnellkupp-
lung (NW 7,2 mm) mittels Schlauchstutzen am
Bedienfeld des Gerätes.

❯ Druckschlauch an Schlauchstutzen mit Hilfe
einer Schlauchschelle befestigen.

Montage
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❯ Schlauchstutzen mit Schnellkupplung verbin-
den.

Steckanschluss - Geräte Rückseite

Der Druckluftanschluss auf der Rückseite
des Gerätes hat den ungeminderten
Behälterdruck. Dieser schwankt zwischen
6 und 8 bar (werkseitig eingestellt). Bei
Anschluss an eine Netzleitung muss dies
berücksichtigt werden. Ein Einströmen
von der Netzleitung in das Gerät wird
über ein internes Rückschlagventil verhin-
dert.

❯ Flexiblen Druckschlauch mit Steckanschluss
(10 mm) an den Druckluftanschluss auf der
Rückseite des Gerätes anschließen.

8.4 Kondensat
Das Gerät verfügt über ein Verdampfungssystem.
Allerdings kann es bei hohen Umgebungstempe-
raturen (> 30 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit (> 75
% r.F.) vorkommen, dass das Kondensat nicht
vollständig verdampft. Das überschüssige Kon-
densat wird über einen Kondensatüberlauf nach
außen abgeleitet. Bei diesen Anwendungen muss
ein Kondensatauffangbehälter unter den Konden-
satüberlauf gestellt werden.

8.5 Elektroinstallation
❯ Netzkabel an den Kaltgerätestecker auf der

Rückseite des Gerätes anschließen
❯ Netzkabel an eine ordnungsgemäß installierte

Steckdose mit Schutzleiter anschließen.
❯ Netzkabel ohne mechanische Belastung verle-

gen.
❯ Vor Inbetriebnahme Netzspannung mit der

Spannungsangabe auf dem Typenschild ver-
gleichen.

GEFAHR

Stromschlag durch beschädigtes
Netzkabel oder Stecker

Stromschlag kann zu schweren Perso-
nenschäden führen

❯ Bei beschädigtem Netzkabel oder Ste-
cker Gerät nicht in Betrieb nehmen.

❯ Beschädigtes Netzkabel austauschen.

8.6 Motorschutz
Die Motoren der Geräte sind mit einem Motor-
schutzschalter ausgestattet, der den Druckschal-
ter bei Überstrom abschaltet. Zu einem Über-
strom kann es durch Defekte (z.B. Blockaden)
kommen. In einem solchen Fall muss die Fehler-
ursache gesucht und beseitigt werden.

Das Gerät kann am Drehknopf des
Druckschalters wieder eingeschaltet wer-
den.

❯ Gerät abkühlen lassen.
❯ Gerät ausschalten.
❯ Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinschal-

ten sichern.
❯ Verriegelung des Gerätes öffnen.
❯ Geräteabdeckung abnehmen.
❯ Drehknopf am Druckschalter wieder einschal-

ten.
❯ Abdeckung des Gerätes montieren.

8.7 Übertemperaturschutz
Die Motoren der Geräte sind mit einem Tempera-
turschalter ausgestattet, der das Gerät bei Über-
temperatur abschaltet. In einem solchen Fall
muss die Fehlerursache gesucht und beseitigt
werden.

Wird das Gerät über den Temperatur-
schalter abgeschaltet ist der Lüfter des
Gerätes weiterhin in Betrieb.

ACHTUNG

Automatischer Anlauf des Gerätes
nach dem Abkühlen

❯ Gerät abkühlen lassen

Montage

20 0626900100L01 2011V005

DE



Gebrauch

9 Bedienung
Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr
spannungsfrei schalten.

9.1 Gerät ein-/ausschalten

9

10

11

9 Ein-/Aus-Schalter
10 Kontrollleuchte grün "Gerät betriebsbereit"
11 Kontrollleuchte grün "Kompressor läuft"
❯ Das Gerät wird am Ein-/Aus-Schalter (9) durch

Drücken eingeschaltet.
Das Gerät läuft an und der Druckbehälter wird
gefüllt. Grüne Kontrollleuchten (10,11) leuch-
ten. Beim Erreichen des Ausschaltdrucks
schaltet das Gerät automatisch ab. Kontroll-
leuchte (11) erlischt.

❯ Das Gerät wird am Ein-/Aus-Schalter (9) durch
erneutes Drücken ausgeschaltet
Grüne Kontrollleuchte (10) erlischt.

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Ein- / Ausschaltdruck: 6 / 8 bar

9.2 Anlaufzyklen
Die Motoren in den Kompressorstationen sind für
10 Start/Stopp pro Stunde ausgelegt. Häufigeres
Schalten führt zu einem erhöhten Verschleiß.

9.3 Einstellung Druckminderer

9 15

178

8 Schnellkupplung
9 Ein-/Aus-Schalter
15 Manometer
17 Druckminderer
Der Druckminderer (17) regelt den gewünschten
Arbeitsdruck an der Schnellkupplung (8).
Der Druckminderer (17) ist einstellbar. Der maxi-
mal konstante Arbeitsdruck beträgt 6 bar.
Einstellen des Druckminderers:
Durch Drehen des Druckminderers (17) lässt sich
der konstante Arbeitsdruck verändern. Der Druck
kann vom Manometer (15) abgelesen werden.
❯ Versorgungsdruck erhöhen: Druckminderer

(17) im Uhrzeigersinn nach "+" drehen.
❯ Versorgungsdruck vermindern: Druckminde-

rer (17) entgegen dem Uhrzeigersinn nach "-"
drehen.

Gebrauch
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10 Wartung
Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr das Gerät spannungsfrei schalten (z. B. Netzstecker zie-
hen) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Geräte mit Druckbehälter vollständig entlüften.

10.1 Wartungsplan

Wartung Level I

Wartungsintervall Wartungsarbeiten Level I (siehe "Fachpersonal Level I")

Jährlich ❯ Ansaugfilter-Einsatz wechseln - bei hoher Staubkonzentration halbjährlich
(siehe "10.3 Einsatz des Ansaugfilters wechseln")

Jährlich ❯ Bei Geräten mit Membran-Trocknungsanlage: Feinfilter 0,3 mm oder Feinfil-
ter 0,01 mm der Membran-Trocknungsanlage wechseln (siehe "10.4 Filter der 
Membran-Trocknungsanlage wechseln")

Jährlich ❯ Bei Geräten mit Membran-Trocknungsanlage: Sinterfilter der Membran-
Trocknungsanlage wechseln (siehe "10.4 Filter der Membran-Trocknungsan-
lage wechseln")

Jährlich ❯ Aktivkohlefilter wechseln (siehe "10.5 Aktivkohlefilter wechseln (wenn vorhan-
den)") falls vorhanden

Wartung Level II

Wartungsintervall Wartungsarbeiten Level II (siehe "Fachpersonal Level II ")

4 Jahre oder
5000  Betriebs-
stunden

❯ Zylinder /Topfmanschette (Reibpaarung) wechseln (siehe "Servicehandbuch"
oder "Servicehandbuch")

8 Jahre oder
10000 Betriebs-
stunden

❯ Trockner wechseln (siehe "Servicehandbuch")

8 Jahre oder
10000 Betriebs-
stunden

❯ Alle Kunststoffschläuche wechseln

12 Jahre oder
15000  Betriebs-
stunden

❯ Kompressor wechseln (siehe "Servicehandbuch" )

entsprechend
Landesrecht

❯ Wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfungen (z. B. Druckbehälterprüfung,
elektrische Sicherheitsprüfung) entsprechend Landesrecht durchführen.

Videos zu Wartungsarbeiten sind unter: www.duerr-technik.com verfügbar.

Gebrauch
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10.2 Vorbereitung Filterwechsel
Vor Wartungsarbeiten am Gerät, müssen fol-
gende Schritte durchgeführt werden:
❯ Gerät abkühlen lassen.
❯ Gerät ausschalten.
❯ Netzstecker ziehen und gegen Wiedereinschal-

ten sichern.
❯ Gerät über Druckluftpistole (Zubehör) die an

der Schnellkupplung angeschlossen ist entlüf-
ten, bis das Manometer 0 bar anzeigt.

❯ Verriegelung von Geräteabdeckung öffnen.
❯ Geräteabdeckung hochklappen und abneh-

men.

10.3 Einsatz des Ansaugfilters
wechseln

4

5

6

12

3

7

4a

4 Ansaugfilter
4a Ansaugfilter (wenn vorhanden)

❯ Kontrollieren, dass Gerät vom Netz getrennt
und drucklos ist.

❯ Deckel (1) des Ansaugfilters durch Drehen im
Uhrzeigersinn öffnen.

❯ Filterelement (weiß) herausnehmen.
❯ Neues Filterelement einsetzen.
❯ Deckel des Ansaugfilters durch Drehen gegen

den Uhrzeigersinn schließen
❯ Geräteabdeckung montieren.

Gebrauch
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10.4 Filter der Membran-Trock-
nungsanlage wechseln

❯ Kontrollieren, dass Gerät vom Netz getrennt
und drucklos ist.

❯ Filterabdeckung aufschrauben und abnehmen.
❯ Feinfilter 3 mm / Feinfilter 0,01 mm entnehmen.
❯ Neuen Feinfilter 3 mm / Feinfilter 0,01 mm ein-

setzen.
❯ Filterabdeckung aufsetzen und schließen.

❯ L-Verschraubung vom Filtergehäuse lösen.
❯ Filtergehäuse aufschrauben und abnehmen.
❯ Sinterfilter entnehmen.
❯ Neuen Sinterfilter einsetzen.
❯ Filtergehäuse aufsetzen und schließen.
❯ Geräteabdeckung montieren.

5

5 Membran-Trocknungsanlage (optional)

10.5 Aktivkohlefilter wechseln
(wenn vorhanden)

4

5

6

12

3

7

4a

Bild 4: SICOLAB 0626 3220 mit Aktivkohlefilter
und Membran-Trocknungsanlage

6 Aktivkohlefilter

❯ Kontrollieren, dass Gerät vom Netz getrennt
und drucklos ist.

❯ Vier Befestigungsschrauben des Aktivkohlefil-
ter-Deckels lösen.

❯ Aktivkohlefilter-Unterteil herausnehmen.

Gebrauch

24 0626900100L01 2011V005

DE



❯ Aktivkohle-Filterelement tauschen.
❯ Aktivkohlefilter-Unterteil an Aktivkohlefilter-

Deckel mit Befestigungsschrauben montieren.
❯ Geräteabdeckung montieren.

Gebrauch
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Fehlersuche

11 Tipps für Anwender und Techniker
Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizierten
Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden.

Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.

Fehler Mögliche Ursache Behebung

Gerät läuft nicht an Netzspannung fehlt. Grüne Kon-
trollleuchte "Gerät betriebsbe-
reit" leuchtet nicht

❯ Gerät einschalten. (Grüne
Kontrollleuchte "Gerät
betriebsbereit" leuchtet).

❯ Übereinstimmung der Strom-
versorgung mit den Angaben
auf dem Typenschild prüfen.

❯ Netzstecker überprüfen.
❯ Sicherungen überprüfen/ evtl.

austauschen.

Ansaugfilter verstopft ❯ Neuen Ansaugfilter einsetzen.

Rote Warnleuchte "Temperatur
zu hoch" leuchtet

❯ Gerät vom Netz trennen und
abkühlen lassen

❯ Umgebungstemperatur verrin-
gern.

❯ Kundendienst kontaktieren.

Kompressor ist überlastet ❯ Gerät vom Netz trennen und
abkühlen lassen.

❯ Umgebungstemperatur verrin-
gern.

❯ Geeignete Anwendung über-
prüfen.

❯ Kundendienst kontaktieren.

Gerät zu laut Mechanischer Schaden ❯ Kundendienst kontaktieren.

Gerät schaltet nicht ab
obwohl keine Luft entnommen
wird

Undichtigkeit im System ❯ Externe Leitungen auf Dichtig-
keit prüfen.

❯ Kundendienst kontaktieren.

Förderleistung fällt ab Ansaugfilter verschmutzt ❯ Ansaugfilter mindestens 1 x
jährlich austauschen. Der
Ansaugfilter darf keinesfalls
gereinigt werden.

Zu hohe Umgebungstemperatur ❯ Für bessere Kühlung sorgen.

Ungeeignete Medien angesaugt ❯ Nur zugelassene Medien för-
dern.

Aus Luftverbrauchern tropft
Wasser

Membran-Trockungsanlage
defekt

❯ Kundendienst kontaktieren.

Fehlersuche
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Kontakt

12 Adressen

12.1 Rücklieferungen / Reparaturen

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-Deutschland-

WARNUNG

Explosion des Druckbehälters und der Druckschläuche
❯ Druckbehälter und Druckschläuche entlüftet lagern und transportieren.

Bei Rücklieferungen von Geräten möglichst die Originalverpackung verwenden. Die Geräte
immer in einen Kunststoffbeutel einpacken. Recycelbares Füllmaterial verwenden.

12.2 Ersatzteilbestellung
Telefon +49 (0) 71 42 / 9022 - 0
Telefax +49 (0) 71 42 / 9022 - 99
E-Mail: office@duerr-technik.de

Für die Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben erforderlich:
– Typenbezeichnung und Artikel-Nummer
– Bestellnummer gemäß Ersatzteilliste
– gewünschte Stückzahl
– genaue Versandanschrift
– Versandangaben

12.3 Service
Telefon +49 (0) 71 42 / 90 22 - 20
Telefax +49 (0) 71 42 / 90 22 – 99
E-Mail: service@duerr-technik.de

12.4 Adressen weltweit
www.duerr-technik.com

Kontakt
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 9022-0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de
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